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RESUMEN

Objetivo: Comparar el efec-
to de Gd-DTPA y Gd-DO3A-bu-
trol a diferentes volúmenes en
la relación contraste-ruido y se-
ñal-ruido de los estudios de An-
gio-Resonancia Magnética Con-
trastada (ARM-C) de troncos
supra-aórticos.

Material y Métodos: Se rea-
lizaron ARM-C de troncos su-
pra-aórticos a 45 pacientes.
Cada uno de los pacientes fue
asignado aleatoriamente a uno
de los tres diferentes grupos:

Dra. Carla María García Moreno,1

M.C. Rafael Favila Humara,
Dr. Martín Alberto Porras Jiménez,
Dra. Beatriz Elías Pérez,
Dr. Luis Raúl Ramos Durán

Introducción
Angio-Resonancia Magnética Contrastada

Desde 1993 la ARM-C se ha establecido como una
alternativa no invasiva para la evaluación diagnóstica
de cualquier territorio vascular.1

A diferencia de las técnicas tradicionales utilizadas
para Angio-Resonacia Magnética como son tiempo de
vuelo (TOF) y contraste de fase (PC), la ARM-C no se
basa en el flujo sanguíneo, sino en el acortamiento del
tiempo de relajación T

1
 en la sangre que provoca el

agente de contraste. Esta técnica, además de ser rápi-
da y fácil de realizar, provee una alta resolución. Ade-
más, los artificios relacionados a saturación de espín,
que enfrentamos con las técnicas de TOF y PC que

Grupo Mag20: 20 mL  de Gd-
DTPA a 1.8 mL /s; Grupo Gad20:
20 mL  de Gd-DO3A-butrol a 1.8
mL /s; Grupo Gad10: 10 mL de
Gd-DO3A-butrol a 0.9 mL /s.

Resultados: El análisis de-
mostró una mayor relación
C:R y S:R al utilizar Gd-DTPA
a 20 mL  comparado con Gd-
DO3A-butrol al mismo volu-
men. Sin embargo, al utilizar
Gd-DO3A-butrol a 10 mL  se
observó una mayor relación
C:R comparado tanto con Gd-
DO3A-butrol a 20 mL  como
con Gd-DTPA.

Conclusiones: La relación
C:R en ARM-C de troncos su-
pra-aórticos es mayor al utilizar
Gd-DO3A-butrol a volúmenes de
10 mL  probablemente debido a
que existe menor destrucción de
la señal por el efecto T

2
*.

Palabras clave: Gd-DTPA,
Gd-DO3A-dutrol, troncos supra-
aórticos.

suceden por flujo lento y flujo turbulento, son mínimos
en la ARM-C.

En la ARM-C con Gadolinio, la señal arterial depende
de la concentración de Gadolinio dentro de la luz del vaso
durante la adquisición de imágenes. La imagen final es
esencialmente un luminograma similar al obtenido en
angiografía por substracción digital (DSA), teniendo como
ventaja que no existen riesgos de cateterización, nefro-
toxicidad ni exposición a radiación ionizante. Sin embar-
go, la desventaja principal de la ARM-C comparada con
la DSA sigue siendo una menor resolución espacial.2

La mayoría de los estudios clínicos de ARM-C se
han llevado a cabo con Gadolinio 0.5M. Recientemen-
te han surgido nuevos agentes de contraste, que ofre-
cen mayor concentración de Gadolinio y por lo tanto
mayor relajabilidad T

1
, y se ha propuesto su uso para

ARM-C.3-5 Entre éstos está Gd-DO3A-butrol 1.0, un
quelato de Gd extracelular, neutral que pertenece al

www.imbiomed.com
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ABSTRACT

Objectives: Compare the
Gd-DTPA and Gd-DO3A-butrol
effect at different volumes in the
contrast-noise and signal-noise
ratio of contrasted Magnetic An-
gio-Resonance studies of Su-
pra-aortic trunks.

Materials and methods:
Supra-aortic trunks C-MAR
were practiced to 45 patients.

grupo de los complejos de Gadolinio macrocíclicos neu-
trales.

El aumento en la concentración de Gadolinio permi-
te disminuir el volumen inyectado a la mitad para obte-
ner dosis equimolares del Gd-DTPA de 0.5M. Al dismi-
nuir el volumen, mejora la calidad del bolo y el contras-
te vascular de manera significativa.

La sincronización de la llegada del bolo con el inicio
de la adquisición de datos es un factor muy importan-
te para la calidad de la imagen. Existen varios méto-
dos para obtener una llegada oportuna del bolo. La
más sencilla es utilizando un retardo establecido (por
ejemplo, cinco segundos para la visualización de tron-
cos supra-aórticos), en la que se supone que la llegada
del bolo será igual para todos los pacientes. Sin embar-
go, este método tiene la desventaja de que no toma en
cuenta la variabilidad en la fracción de eyección cardia-
ca de cada uno de los pacientes.

El segundo método es el del bolo de prueba. En este
método se inyecta un bolo de 1-2 mL  a la misma velo-
cidad que se inyectará el resto del contraste. Se mide
el tiempo que tarde el bolo en llegar al vaso que desea-
mos visualizar y éste se toma como tiempo de retardo
del contraste.

Otro método es el de la detección automatizada del
bolo (SmartPrep, GE Medical Healthcare, Waukesha,
WI, Estados Unidos), donde el algoritmo puede detec-
tar la llegada del bolo al vaso deseado y automática-
mente inicia la adquisición de datos.

El método de gatilleo en tiempo real (Care Bolus,
Siemens Medical Solutions, Erlangen, Alemania; Bo-
lus Trak, Philips Medical Systems Best, Holanda) don-
de se obtiene una imagen fluoroscópica del vaso que
se desea explorar y el operador dispara la secuencia
para la adquisición de datos manualmente, al observar
la llegada del bolo de contraste.6

Finalmente la adquisición multifase o dinámica con-
siste en la adquisición sucesiva de datos asumiendo
que una de ellas se obtendrá en la fase arterial.

La calidad de la señal obtenida, también depende de
la secuencia de pulso utilizada. Las secuencias que tra-
dicionalmente se utilizan para las ARM-C son secuen-
cias rápidas eco de gradiente tridimensionales ponde-
radas a T

1
, con el tiempo de repetición (TR) y tiempo de

eco (TE) más cortos posibles para asegurar mayor ve-
locidad de adquisición, aumentar la ponderación T

1 
y

minimizar la ponderación T
2
*. Es indispensable cono-

cer la manera en que se llena el espacio k en las se-
cuencias de pulso tridimensional para tener un llenado
oportuno de los datos.7 Tradicionalmente los esquemas
de llenado de espacio k utilizados para ARM-C han sido
los secuenciales tradicionales, en los que se llena de
manera secuencial el espacio k; obteniendo la informa-
ción del centro (que contiene frecuencias espaciales
bajas) a la mitad de la adquisición. La información del
centro del espacio k nos provee la mayor parte de con-
traste de la imagen, por lo que su adquisición debe sin-
cronizarse con el pico de máximo realce arterial, antes
de que el reforzamiento venoso ocurra.

Existen varios esquemas en los que el centro del
espacio k se llena al inicio de la secuencia, y esto faci-
lita sincronizarlo con la llegada del bolo. Una de las es-
trategias es el de llenado elíptico centrado. Otro es la
adquisición con técnica de Fourier parcial con secuen-
cia reversa. Al utilizar cualquiera de estos esquemas
es particularmente importante que el centro del espa-
cio k no se adquiera durante el rápido ascenso en la
concentración intraarterial de Gadolinio, ya que nos dará
como resultado un artificio de anillamiento, que percibi-
remos en la imagen como líneas alterantes blancas y
negras en las orillas de la imagen (Figura 1). Este artifi-
cio se debe a que la periferia del espacio k será adqui-

Each one of patients was ran-
domly assigned to one of the
three different groups: Group
Mag20: 20 mL of Gd-DTPA to
1.8 mL/s; Group Gad20: 20 mL
of Gd-DO3A-butrol to 1.8 mL/s:
Group Gad10: 10 mL of Gd-
DO3A-butrol to 0.9 mL/s.

Results: Analysis proves a
higher ratio C:R and S:R using
Gd-DTPA to 20 mL compared
to Gd-DO3A-butrol at the same
volume. However, using Gd-
DO3A-butrol to 10 mL, a higher
ratio C:R as compared with Gd-

DO3A-butrol to 20 mL as with
Gd-DTPA was observed.

Conclusions: C:R Ratio in C-
MAR Supra-aortic trunks is hig-
her using Gd-DO3A-butrol at 10
mL volume probably due minor
destruction existence of signal
by T

2
* effect.

Key words: Hepatic trans-
plant, orthotropic transplant,
vascular complications.
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rido en el pico de realce y esto nos dará mayor señal en
la parte de frecuencias medias de la señal que son res-
ponsables del contorno de la imagen.

Evaluación de troncos supra-aórticos
De manera rutinaria se utilizaban TOF y PC bi y

tridimensional como técnicas para evaluación de los
troncos supra-aórticos en el intento de caracterizar
la estenosis de origen ateroesclerótico; sin embargo,
una de sus mayores desventajas es el sobreestimar
el área de estenosis debido a los efectos de satura-
ción en plano y desfasamiento intravóxel.

Desde 1996 varios estudios han demostrado la uti-
lidad de la ARM-C para la evaluación de vasos su-
pra- aórticos.8-10 Hasta ahora la Angiografía por Subs-
tracción Digital (DSA) continúa siendo el estándar de
oro, ya que la ARM-C aún no proporciona la misma
resolución espacial. Por este motivo se ha buscado
mejorar la calidad de ARM-C de vasos supra-aórticos,
empleando diferentes estrategias de llenado del espa-
cio k, implementando secuencias angiográficas rápidas
que incluyan un volumen más amplio de exploración,
con mejor resolución espacial. Esto último utilizando ma-
trices de 512 x 512 y vóxeles submilimétricos. Otras
estrategias han sido mejorar la resolución temporal uti-
lizando adquisiciones de 5-10 segundos.

En cuanto a los agentes de contraste, se ha busca-
do optimizar su uso y mejorar sus características intrín-
secas para incrementar la calidad de imágenes.

En un inicio los estudios de ARM-C se realizaban
únicamente con Gd-DTPA, contraste extracelular, que
permanece durante un periodo muy corto en el espacio
intravascular y que contiene Gadolinio 0.5 M.

El desarrollo de nuevos productos ha tenido dos
ramas diferentes: La primera es la creación de com-

plejos de Gadolinio que se unen a proteínas plasmá-
ticas para prolongar el tiempo que el agente de con-
traste permanece en el espacio intravascular y, por
lo tanto, incrementar el tiempo de adquisición efecti-
vo. Algunos de estos agentes, como el MS-325, han
sido evaluados para utilizarlos en angiografía de va-
sos supra-aórticos.11

Todos los agentes de contraste aumentan no sola-
mente relajabilidad T

1,
 sino también relajabilidad T

2
*.

Esta relajabilidad T
2
* tiene influencia sobre la intensi-

dad de señal, aun cuando utilicemos secuencias con
TE muy corto. Estos efectos causan disminución de la
intensidad de señal a concentraciones altas. Para los
diferentes complejos de Gadolinio, su relajabilidad T

2
*

no difiere significativamente porque los momentos mag-
néticos de los compuestos son idénticos.
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La relación entre la relajabilidad T
2
* y T

1
 determina la

intensidad de señal máxima que se puede obtener utili-
zando un agente de contraste. Para evitar que el efecto
T

2
* sea el dominante se recomienda el uso de concen-

traciones menores12 (Figura 2).
En los últimos años se han realizado diferentes es-

tudios de investigación, en los que se compara Gd-
DO3A-butrol 1.0M de Gadolinio y Gd-DTPA 0.5M de
Gadolinio. Los resultados han sido controversiales, y
los estudios no son comparables por que los vasos eva-
luados son de diferentes regiones anatómicas como
vasos pulmonares y vasos pélvicos; además de que
los protocolos utilizados también han sido con diferen-
tes volúmenes y velocidades de infusión del medio de
contraste, empleando diferentes técnicas de adquisi-
ción de las imágenes. Ninguno de estos estudios ha
realizado comparación de estos agentes de contraste
en los vasos supra-aórticos.

Objetivo
Comparar el efecto de Gd-DTPA y Gd-DO3A-butrol

a diferentes volúmenes en la relación contraste-ruido y
señal-ruido de los estudios de Angio-Resonancia Mag-
nética Contrastada (ARM-C) de troncos supra-aórticos.

Material y métodos
Pacientes
Los 45 pacientes incluidos fueron referidos para es-

tudio de Resonancia Magnética (RM) de cráneo con-
trastado con diferentes diagnósticos presuncionales
(Ej.: Crisis convulsivas, cefalea, etc.). Todos los pa-
cientes firmaron una carta de consentimiento informa-
do previo a la administración de contraste por vía in-
travenosa.

Durante un periodo de cuatro meses (de marzo a
julio del 2004) se examinaron a 45 pacientes, de los
cuales 23 fueron hombres y 22 fueron mujeres, con
edades de 16 a 88 años (edad media: 48 años). Cada
uno de los pacientes se asignó aleatoriamente a uno
de los tres diferentes grupos de estudio.

El grupo Mag20 incluyó a 15 pacientes, ocho hom-
bres y siete mujeres con edad promedio de 52 años
(rango de 22-88 años) y se les realizó ARM-C de tron-
cos supra-aórticos utilizando 20mL  de Gd-DTPA a 1.8
mL /s de infusión; el Grupo Gad20 incluyó a 15 pacien-
tes, nueve hombres y seis mujeres, con edad promedio
57 años (rango de 21-78 años) y se les realizó ARM-C
utilizando 20 mL  de Gd-DO3A-butrol a 1.8 mL /s de
infusión; el Grupo Gad10 incluyó a 15 pacientes, seis
hombres y nueve mujeres, con edad promedio 41 años
(rango de 16-71 años) y se les realizó ARM-C utilizan-
do 10 mL  de Gd-DO3A-butrol a 0.9 mL /s de infusión.
Todos seguidos de una infusión de 30 mL  de solución
salina a l.8 mL /s.

Imágenes de Resonancia Magnética
Todos los estudios se realizaron en un magneto de

cuerpo entero de 1.5-T (Magnetom Symphony, Siemens,
Erlanger, Alemania) equipados con un sistema de gra-
dientes Turbo, con intensidad de gradiente de 20 mT/
m, con velocidad de 25 T/m/s.

Para la recepción de señal se utilizaron antenas de
cráneo y de arreglo en fase para cuello. Las imágenes
fueron adquiridas en el plano coronal utilizando los si-
guientes parámetros: TR: 4.96 ms, TE: 2.12 ms, ángulo
de inclinación: 25°, grosor de rebanada de 1 mm con
factor de distancia de 20%; campo de visión de frecuen-
cia de 300 mm, cobertura de codificación de fase 62.5%;
matriz de 256 x 256. El tamaño de vóxel fue de 1.17 x
1.17 x 1 mm. El tiempo para cada adquisición de los
datos fue de 22s, utilizando un llenado del espacio k
elíptico centrado.

Se realizaron dos adquisiciones, una previa y otra
posterior a la administración de contraste, cada una de
72 cortes en el plano coronal.

Las imágenes contrastadas se adquirieron con una
técnica de gatilleo en tiempo real, utilizando un algorit-
mo de imagen fluoroscópica en un solo corte de 10 mm
de grosor a nivel del bulbo carotídeo, en la que se lanza
manualmente la secuencia de ARM.

La secuencia utilizada fue eco de gradiente bidimen-
sional ponderada a T

1
, TR: 1000 ms, TE: 2.25 ms, án-

gulo de inclinación: 8°, campo de visión de frecuencia
de 300 mm, cobertura de codificación de fase 100%;
matriz de 128 x 60.

Agentes de contraste
Los exámenes fueron realizados con dos agentes

de contrastes extracelulares diferentes.
Gadopentato de Dimeglumina (Gd-DTPA Magne-

vist®, Schering, Berlín, Alemania) es un agente de con-
traste extracelular con una concentración de 0.5 M de
Gadolinio. Se administró Gd-DTPA en 15 pacientes a
un volumen de 20 mL , lo cual correspondió a un rango
de dosis de 0.12 a 0.21 mmol/kg (promedio 0.16 mmol/
kg de peso). A este grupo le denominamos Mag20.

Gadobutrol (Gd-DO3A-butrol, Gadovist®, Schering,
Berlín, Alemania) es un agente de contraste macrocí-
clico, neutral, hidrofílico, con una concentración 1.0 M
de Gadolinio. Después de la inyección intravenosa, el
agente de contraste se distribuye rápidamente al espa-
cio extracelular y más de 98% se excreta por vía renal
en las siguientes 24 horas. En humanos una sola dosis
de 0.5 mmol/kg de peso, ha sido bien tolerada sin efec-
tos adversos.13,14

En nuestro estudio se administró a los pacientes en
el grupo Gad20, Gd-DO3A-butrol a un volumen de 20
mL, lo cual correspondió a una dosis promedio de 0.3
mmol/kg de peso, con un rango de 0.2 a 0.4 mmol/kg
de peso.
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Un volumen más reducido de 10 mL  de Gd-DO3A-
butrol fue administrado a los pacientes del Grupo
Gad10, lo cual correspondió a una dosis promedio de
0.16 mmol/kg de peso, con un rango de 0.14-0.19
mmol/kg de peso.

Esta reducción de volumen se incluyó para valorar
las imágenes con menor concentración, con menos
efecto T

2
*.

Análisis de los datos
La evaluación cuantitativa de las imágenes incluyo la

medición de la intensidad de señal en cada uno de los
vasos arteriales del cuello: Carótida Común Derecha
(CCD) e Izquierda (CCI), Carótida Interna Derecha (CID)
e Izquierda (CII), Carótida Externa Derecha (CED) e Iz-
quierda (CEI), Vertebrales Derecha (VD) e Izquierda (VI).
El tamaño de las regiones de interés (ROIs) utilizadas
fue igual para todos los pacientes: de 24 píxeles (0.08
cm2) para las carótidas comunes y de 12 píxeles
(0.21cm2) para el resto de las arterias (Figura 3).

Además, se calculó la relación S:R y C:R para cada
uno de los vasos, midiendo la intensidad de los tejidos
blandos cercanos a los vasos evaluados. El ruido de la
imagen se midió colocando la ROI fuera del paciente,
en un área donde no hubiese artificio por codificación
de fase (Figura 4).

La fórmula utilizada para calcular la relación S:R fue:

Intensidad dentro del vaso/Ruido*

La fórmula utilizada para calcular la relación C:R fue:

(Intensidad dentro del vaso-Intensidad de tejidos blan-
dos)/ruido*

* El Ruido fue estimado calculando la desviación
estándar de la intensidad de señal de una ROI coloca-
da fuera del paciente.

Análisis estadístico
El análisis estadístico se realizó con el software STA-

TISTICA 6.0 (StatSoft, Tulsa, OK, Estados Unidos). Se
obtuvieron los rangos y valores promedios de cada uno
de los datos de cada paciente. Se realizó análisis de
covarianza (ANCOVA) en el cual se tomó como factor
independiente el medio de contraste; como covariable
la dosis de Gadolinio administrada; y como factores in-
dependientes la intensidad de señal (IS), la relación S:R,
y la relación C:R, por separado. La significancia se es-
tableció para p ≤ 0.05 y p ≤ 0.1.

Resultados
Todos los estudios se realizaron sin complicaciones

ni efectos adversos.

No se encontraron diferencias entre los grupos con
respecto a edad, género o peso.

Intensidad de señal
El análisis cuantitativo de la intensidad de señal en

los diferentes vasos demostró 16.7% mayor intensidad
de señal al utilizar Gd-DO3A-butrol a volúmenes meno-
res (10 mL  a 0.9 mL /s) comparado con Gd-DO3A-
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butrol a 20 mL  y 19.5% mayor intensidad comparado
con Gd-DPTA a 20 mL . La diferencia fue estadística-
mente significativa (p ≤ 0.0715 y p ≤ 0.0088, respecti-
vamente) (Cuadro I).

Al determinar la diferencia en cada uno de los va-
sos, observamos que al comparar Mag20 y Gad10 la
intensidad fue significativamente mayor para todos los
vasos excepto para la VD y CID. Al comparar las in-
tensidades de los vasos en ambos grupos de Gd-
DO3A-butrol las diferencias fueron significativas úni-
camente en las carótidas comunes y para la carótida
interna izquierda (Cuadro II).

Al comparar Mag20 y Gad20, no se encontró dife-
rencia significativa en la intensidad de señal.

Relación señal: Ruido y Contraste: Ruido
En cuanto a la relación S:R y C:R en los vasos supra-

aórticos el análisis mostró 0.4% mayor relación C:R de
Mag20 comparado con Gad20 (p = 0.0427); sin embar-
go, en la relación S:R no hubo diferencia. Además ob-
servamos 2.9% mayor relación S:R y 1.7% mayor rela-
ción C:R de Gad10 comparado con Gad20 (p = 0.0166 y
p = 0.0150, respectivamente). Aunque la relación C:R de
Gad10 fue mayor que cuando se utilizó Mag20, la dife-
rencia no fue estadísticamente significativa (Cuadro III.)

Al analizar por separado la relación S:R y C:R de
cada uno de los vasos, vemos que la diferencia sucede
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en los vasos de mayor calibre, específicamente las ca-
rótidas comunes, carótidas internas y la carótida exter-
na izquierda (Cuadro IV).

Conclusiones
La relación C:R y S:R en ARM-C de troncos supra-

aórticos es mayor al utilizar Gd-DO3A-butrol a volúme-
nes menores debido a que existe menor efecto T2* y,
por lo tanto, menor destrucción de la señal.

La concentración óptima de los diferentes agen-
tes de contraste debe calcularse para cada centro
imagenológico, tomando en cuenta el teslaje y la po-
tencia y velocidad de gradientes del equipo con el
que se trabaja y las secuencias con las que cuenta
(software).

Discusión
La intensidad de señal máxima que se puede obte-

ner utilizando un agente de contraste está determinada
por la relación entre la relajabilidad T

2
* y T

1.

Cuando se compara la intensidad de señal en rela-
ción con la concentración de Gadolinio, observamos que
el pico máximo de intensidad de Gd-DO3A-butrol se
presenta a menores concentraciones que el pico máxi-
mo de intensidad de Gd-DTPA.

Debido a que el Gadovist tiene el doble de concen-
tración de Gadolinio que el Gd-DTPA, nosotros espera-
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ríamos encontrar el pico de máxima intensidad del Gd-
DO3A-butrol a la mitad de la curva del Gd-DTPA; sin
embargo, la configuración molecular del primero ate-
núa de cierta manera el efecto del Gadolinio sobre la
relajabilidad T

1 
y T

2
* y como resultado el pico de máxi-

ma intensidad se presenta a una mayor concentración
de la esperada.

En los diferentes estudios de investigación, en los
que se compara Gd-DO3A-butrol con Gadolinio 1.0M y
Gd-DTPA con Gadolinio 0.5M se han obtenido resulta-
dos muy diversos.

En el estudio de Fink y cols., se realizaron angio-
grafías de vasos pulmonares, con adquisiciones se-
riadas. Se comparó la relación S:R y C:R en angiogra-
fías realizadas con Gd-DO3A-butrol y con Gd-DTPA
encontrando una relación S:R y C:R significativamen-
te más alta en los pacientes en los que se utilizó Gd-
DTPA, que en aquellos en los que se utilizó Gd-DO3A-
butrol. Cuando se compararon los dos grupos en los que
se utilizó Gd-DO3A-butrol (uno a dosis equimolares al gru-
po de Gd-DTPA y otro a la mitad de la dosis) no se encon-
traron diferencias; únicamente se observó mayor relación
S:R y C:R al modificar el ángulo de inclinación de 25° a
40°.15

Es difícil comprar nuestros resultados con este estu-
dio, debido a que el diseño de ambos estudios es simi-
lar, presenta diferencias como la determinación de lle-
gada del bolo a la arteria, que en nuestro caso fue con
método de gatilleo en tiempo real, y Fink lo determinó
con bolo de prueba. El hardware utilizado fue diferente,
ya que ellos utilizaron gradientes de 30mT/m con velo-
cidad de 125 T/m/s. La adquisición de imágenes fue de
manera seriada durante cinco etapas de la circulación
(time resolved) y la nuestra monofásica. Nosotros rea-
lizamos comparaciones entre tres grupos de 15 pacien-

tes (interindividuos), mientras que ellos compararon los
resultados de cinco pacientes en los que se realizaron
los tres diferentes protocolos (intraindividuos). Finalmen-
te los vasos evaluados fueron diferentes.

Una explicación podría ser que probablemente la
concentración de Gd-DO3A-butrol utilizada en ambos
grupos se encuentren después del pico máximo de in-
tensidad de señal donde la intensidad de señal empie-
za a disminuir por efecto T

2
*.

En el 2001, Goyen y cols. encontraron resultados
similares a los nuestros, cuando evaluaron en 12 pa-
cientes angiografías contrastadas de los vasos de la
pelvis, utilizando dos protocolos diferentes en cada uno
de los pacientes (comparación intraindividuo) La pri-
mera vez con Gd-DO3A-butrol con volúmenes de 8 y
10 mL  (de acuerdo con el peso) a una velocidad de
0.5 a 0.8 mL  /s. La segunda exploración con Gd- DTPA
al doble de volumen (19 y 20 mL ) y al doble de veloci-
dad (1 y 1.6 mL  /s) Estas condiciones son similares a
las nuestras y al igual que ellos obtuvimos mayor rela-
ción C:R y S:R en los pacientes en los que se utilizó
Gd-DO3A-butrol a dosis equimolares, pero con menor
velocidad.

Esta claro que el uso de la ARM-C para la evalua-
ción de troncos supra-Aórticos es de gran utilidad clíni-
ca y que ofrece ventajas sobre la Angiografía Digital
por ser menos invasiva. Consideramos que el uso de
los diferentes agentes de contraste para la realización
de estos estudios es adecuado; sin embargo, existe una
clara ventaja en el uso de Gd-DO3A-butrol sobre Gd-
DTPA siempre y cuando se utilice bajas concentracio-
nes.

Creemos que es necesario realizar en un futuro es-
tudios en los que se utilicen secuencias con diferen-
tes ángulos de inclinación para verificar si existen di-
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